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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНДДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 15 июля 2019 года № РЗН 2015/1314

Лист 1

На медицинское изделие
Термометры медицинские цифровые AMDT10, AMDTI1, AMDT12, AMDT13, 
AMDT14:
1.1. Термометр медицинский цифровой AMDT10, в составе:
1.1. Термометр медицинский цифровой AMDT10 -  1 шт.;
1.2. Пластиковый футляр -  1 шт.;
1.3. Элемент питания-1 шт.;
1.4. Руководство по эксплуатации -  1 шт.;
1.5. Потребительская тара.
2. Термометр медицинский цифровой AMDT11, в составе;
1.1. Термометр медицинский цифровой AMDT11 -1  шт.;
1.2. Пластиковый футляр -  1 шт.;
1.3. Элемент питания — 1 шт.;
1.4. Руководство по эксплуатации -  1 шт.;
1.5. Потребительская тара.
3. Термометр медицинский цифровой AMDT12, в составе:
1.1. Термометр медицинский цифровой AMDT12 -  1 шт.;
1.2. Пластиковый футляр -  1 шт.;
1.3. Элемент питания -1  шт.;
1.4. Руководство по эксплуатации — 1 шт.;
1.5. Потребительская тара.
4. Термометр медицинский цифровой AMDT13, в составе:
1.1. Термометр медицинский цифровой AMDT13 -1  шт.;
1.2. Пластиковый футляр-1 шт.;
1.3. Элемент питания - 1 шт.;
1.4. Руководство по эксплуатации -  1 шт.;
1.5. Потребительская тара.
5. Термометр медицинский цифровой AMDT14, в составе:
1.1. Термометр медицинский цифровой AMDT14 -  1 шт.;
1.2. Пластиковый футляр -  1 шт.;
1.3. Руководство по эксплуатации -1  шт.;
1.4. Потребительская тара.
II. Место производства:
1. Joytech Healthcare Со., Ш ., No. 365, Wuzhou Road, Yuhi 
Hangzhou City, 311100, Zhejiang, China.
2. Famidoc Technology Co., Ltd., No. 212 Yilong Road, H 
town, Dongguan, Guangdong Province, 523853 China.
3. Xiamen Ants-Bro Technology Co., Ltd., 4F 5th Buildin:
Centre, No 289 Wengjiao Road, Haicang District, Xiamen

elopment Zone,

, Changan

blishing 
026, China.

Заместитель руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков

0 0 5 7 5 4 2

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru


