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ФЕДЕРА^ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕИЗДЕЛИЕ

ОТ 16 мая 2024 года № ФСЗ 2009/05060

На медицинское изделие
Шкаф термостатирующий INCUCELL

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
Общество с ограниченной ответственноегью "БМТ-МММ"
(ООО "БМТ-МММ"), Россия,
119049, М осква, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, ул. Ш аболовка, 
д. 23, помещ. 6/1

Производитель
"БМТ Меднкал Технолоджи с.р.о.", Чешская Республика,
В М Т M edical Technology s.r.o., Cejl 157/50, Zabrdovice, 602 00 B rno,
Czech R epublic

Место производства медицинского изделия
ВМ Т M edical Technolog>' s.r.o., Cejl 157/50, Zabrdovice, 602 00 B rno,
Czech R epublic

Номер регистрационного досье №  РД-62702/9958 от 08.05.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 2а

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.50.190

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 9 листах

приказом Росздравнадзора от 16 мая 2024 ш да'да 277^ 
допущено к обращению на территории Pocchhcj^ h Федераци{

Заместитель руководителя Федеральной cjiy^6bi 
по надзору в сфере здравоохранения ^
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Д.Ю . Павлюков

0 0 7 8 6 7 7

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
go

v.
ru



№

: ч \

" 11 
J  i;

Ж )\

\ - i

Я1

ч I
1

л

i ;

ФЕДЕР.\у\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 16 мая 2024 года № ФСЗ 2009/05060

Лист 1

На медицинское изделие
Шкаф термостатирующий INCUCELL, варианты исполнения:
- 1C 22 EVO, ICV 22 EVO, 1C 22 ECO, ICV 22 ECO, в составе:
1. Шкаф термостатирующий.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
4.Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при 
необходимости).
8. Полка для пробирок о 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок о 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. 
(при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°С/300°С - не более 30 шт.
(при необходимости).
18. Проходной изолятор о 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
19.4 Ш тепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
20.1 Программа S1 - при необходимости.
20.2 Программа S2 - при необходимости.
20.3 Программа S3 - при необходимости.
20.4 Программа S4 - при необходимости.
20.5 Программа S5 - при необходимости. №
Заместитель руководителя Федеральной службьг 7;: 
по надзору в сфере здравоохранения \ Д-Ю. Павлюков
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ФЕ/ХЕРА.ЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАЛЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕЕ{ИЯ
(РОСЗЛРАВНАЛЗОР)

Ж ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

Р )  НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

,-Г*

’f[! . f ОТ 16 мая 2024 года № ФСЗ 2009/05060 [|1 .i !ii ;1
Лист 2

20.6 Программа S6 - при необходимости.
20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
20.8 Обеззараживание - при необходимости.
20.9 ECO PLUS - при необходимости.
20.10 EVO PLUS - при необходимости.
20.11 Защитный термостат - при необходимости.
20.12 Дезактивация - при необходимости. 

ч:\̂  20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости.
(/У  20.14 Printer Archiv - при необходимости.

20.15 W armComm4 - при необходимости.
20.16 Программа Warmcomm 4 (Р) - при необходимости.
20.17 W armComm4 (F) - при необходимости.
- 1C 55 EVO, ICV 55 EVO, 1C 55 ECO, ICV 55 ECO в составе:
1. Шкаф термостатирующий.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).

. ^  4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стати - не более 60 шт.
(при необходимости).
8. Полка для пробирок о 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок 0  22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. 
(при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).

i\

“ J 17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°С/300°С - не более 30 шт.
j| (при необходимости).
|| 18. Про.ходной изолятор о 25/50/100 мм - не более 15 дцт.'*{'пр^необходимости).
I! 19. Кохмплект запасных частей: - л ч

W  Ш  Ш '  ' Ш

19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необ^содимрсти). 
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНДДЗОР)

I ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

| ) .  НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 16 мая 2024 года №  Ф С З 2009/05060

Лист 3
i

19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходи 1мости).
19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
19.4 Ш тепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).

:1 20. Программы:
20.1 Программа S1 - при необходимости
20.2 Программа S2 - при необходимости
20.3 Программа S3 - при необходимости
20.4 Программа S4 - при необходимости
20.5 Программа S5 - при необходимости
20.6 Программа S6 - при необходимости
20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
20.8 Обеззараживание - при необходимости.
20.9 ECO PLUS - при необходимости.
20.10 EVO PLUS - при необходимости. |i ̂

I 20.11 Защитный термостат - при необходимости. ;
|;ЛЧ ■; 20.12 Дезактивация - при необходимости. || j

; 20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости. ( Ы  ’
20.14 Printer Archiv - при необходимости, 

i - 20.15 W armComm4 - при необходимости.
/ 20.16 Программа Warmcomm 4 (Р) - при необходимости.

'Ш ; 20.17 W armComm4 (F) - при необходимости.
■ - 1C 111 EVO, ICV 111 EVO, 1C 111 ECO, ICV 111 ECO в составе:

1. Шкаф термостатирующий.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).

,! 4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при 
необходимости).
8. Полка для пробирок о 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок о 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при н^обххщимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необ^бдамости).,
12. Столик передвижной с высотой 480 мм /7 2 0  мм, / 900 мм,- не более 15 шт.
Заместитель руководителя Федеральной (службы
по надзору в сфере здравоохранения \:yi . V Д-Ю. Павлюков
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ФЕДЕРА^\ЬНАЯ Су\уЛСБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 16 мая 2024 года № ФСЗ 2009/05060

Лист 4

(при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°С/300°С - не более 30 шт.
(при необходимости).
18. Проходной изолятор о 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей.
19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).

; ; 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).

>||Х 19.4 Ш тепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
20.1 Программа S1 - при необходимости.

 ̂ 20.2 Программа S2 - при необходимости.
:| 20.3 Программа S3 - при необходимости,
i! 20.4 Программа S4 - при необходимости.

20.5 Программа S5 - при необходимости.
20.6 Программа S6 - при необходимости.

WN' 20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости). .
20.8 Обеззараживание - при необходимости.
20.9 ECO PLUS - при необходимости.
20.1 о EVO PLUS - при необходимости.
20.11 Защитный термостат - при необходимости.
20.12 Дезактивация - при необходимости.
20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости.
20.14 Printer Archiv - при необходимости.
20.15 W armComm4 - при необходимости.
20.16 Программа Wamicomm 4 (Р) - при необходимости.
20.17 W armComm4 (F) - при необходимости.
- 1C 222 EVO, ICV 222 EVO, 1C 222 ECO, ICV 222 ECO в составе:
1. Шкаф термостатирующий.
2. Инструкция по эксплуатации.

;; 3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (прй нёобхбдимосду)^

И
Ь \

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения ' Д.Ю . Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ Су\уЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗЛРАВНДДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 16 мая 2024 года № ФСЗ 2009/05060

Лист 5

Заместитель руководителя Федеральной сЛужбьС^^^'^
по надзору в сфере здравоохранения ^' Л " Д-Ю. Павлюков
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4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при 
необходимости).
8. Полка для пробирок о 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок о 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости). || ^

УУ 11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт. !! ,

' ; (при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости). ■!
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости). | Д у
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходихмости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°С/300°С - не более 30 шт.
(при необходимости).
18. Проходной изолятор о 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей;
19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
19.4 Ш тепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
20.1 Программа S1 - при необходимости.
20.2 Программа S2 - при необходимости.
20.3 Программа S3 - при необходимости.
20.4 Программа S4 - при необходимости.
20.5 Программа S5 - при необходимости.
20.6 Программа S6 - при необходимости.
20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
20.8 Обеззараживание - при необходимости.
20.9 ECO PLUS - при необходимости.
20.10 EVO PLUS - при необходимости. ' .

!. 20.11 Защитный термостат - при необходимости^/: y f /  '/tA y
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Лист 6

20.12 Дезактивация - при необходимости.
' ' J 20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости.

/ 20.14 Printer Archiv - при необходимости.
t |^ \  20.15 W armComm4 - при необходимости.

20.16 Программа Warmcomm 4 (Р) - при необходимости.
20.17 W armComm4 (F) - при необходимости.
- 1C 404 EVO, ICV 404 EVO, 1C 404 ECO, ICV 404 ECO в составе:
1. Ш каф термостатирующий.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).

; 4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
' 1' 5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).

, 6. Полка сетчатая из нержавеюш;ей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
■ 7. Полка перфорированная из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при

- J' необходимости).
'■ 8. Полка для пробирок о 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).

9. Полка для пробирок о 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
; 10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости),

i " 11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
j  jj 12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт.

(при необходимости).
ЩД ;| 13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).

14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
■ -ij 15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
■ I  16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).

:1 17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°С/300°С -  не более 30 шт.
I (при необходимости).

18. Проходной изолятор о 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
19.4 Ш тепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимосди).*^^'^.^^
20. Программы:

У / ; .  20.1 Программа S1 - при необходимости.
I Заместитель руководителя Федеральной службы ^

.̂ '4 по надзору в сфере здравоохранения i-'V- V/ / Д-Ю. Павлюков
■ Г '.'•■Л
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. 20.2 Программа S2 - при необходимости.
20.3 Программа S3 - при необходимости.
20.4 Программа S4 - при необходимости.
20.5 Программа S5 - при необходимости.
20.6 Программа S6 - при необходимости.
20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
20.8 Обеззараживание - при необходимости.
20.9 ECO PLUS - при необходимости.
20.10 EVO PLUS - при необходимости.
20.11 Защитный термостат - при необходимости.
20.12 Дезактивация - при необходимости.
20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости.
20.14 Printer Archiv - при необходимости.
20.15 WarmComm4 - при необходимости.
20.16 Программа Warmcomm 4 (Р) - при необходимости.
20.17 WarmComm4 (F) - при необходимости.
- 1C 707 EVO, ICV 707 EVO, 1C 707 ECO, ICV 707 ECO в составе:
1. Шкаф термостатирующий.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60 шт. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей стали ? не более 60 шт. (при 
необходимости).
8. Полка для пробирок о 16 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
9. Полка для пробирок о 22 мм - не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм /  900 мм - не более 15 шт. (при 
необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости).
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необхр;димости).;:;'^^^
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°С?/3,б0°С- не 6oWe^S0 шт. (при 
Заместитель руководителя Федеральной службьг^  ̂
по надзору в сфере здравоохранения
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необходимости).
18. Проходной изолятор о 25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей;
19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).

;; 19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
19.3 Замок двери с ключами - не более 5 шт. (при необходимости).
19.4 Ш тепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости)..

: ' ,\  ̂ 19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
| 20. Программы: -

! 20.1 Программа S1 - при необходимости.
1, , 20.2 Программа S2 - при необходимости,
j: 20.3 Программа S3 - при необходимости.
|: Д \  20.4 Программа S4 - при необходимости.

, 20.5 Программа S5 - при необходимости.
;i 20.6 Программа S6 - при необходимости. '

20.7 Программы Р (1 -100) - не более 100 шт. (при необходимости). .
20.8 Обеззараживание - при необходимости. ii/>У
20.9 ECO PLUS - при необходимости.
20.10 EVO PLUS - при необходимости.
20.11 Защитный термостат - при необходимости.
20.12 Дезактивация - при необходимости.
20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости.
20.14 Printer Archiv - при необходимости.
20.15 WarmComm4 - при необходимости.
20.16 Программа Warmcomm 4 (Р) - при необходимости.
20.17 W armComm4 (F) - при необходимости.
- 1C 1212 EVO, ICV 1212 EVO, 1C 1212 ECO, ICV 1212 ECO в составе:
1. Шкаф термостатируюший.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Тележка транспортная - не более 20 шт. (при необходимости).
4. Тележка загрузочная - не более 20 шт. (при необходимости).
5. Полка сетчатая хромированная - не более 60 шт. (при необходимости).
6. Полка сетчатая из нержавеющей стали - не более 60Д1т. (при необходимости).
7. Полка перфорированная из нержавеющей сталй"?не более-60 шт. (при

- Г

необходимости).
8. Полка для пробирок о 16 мм - не более 60 Шт/|прщне<)бход™
Заместитель руководителя Федеральной
по надзору в сфере здравоохранения V  ̂ Д*Ю. Павлюков
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9. Полка для пробирок 0  22 мм -  не более 60 шт. (при необходимости).
10. Держатель пробирок - не более 60 шт. (при необходимости).
11. Карта чиповая - не более 30 шт. (при необходимости).
12. Столик передвижной с высотой 480 мм / 720 мм / 900 мм - не более 15 шт.
(при необходимости).
13. НЕРА-фильтр бактериологический - не более 15 шт. (при необходимости).
14. Термопринтер - не более 3-х шт. (при необходимости). _ ^
15. Кювета-каплеуловитель - не более 5 шт. (при необходимости).
16. Датчик РТ 100 - не более 15 шт. (при необходимости).
17. Датчик температуры РТ 100 гибкий 250°С/300^^С - не более 30 шт.
(при необходимости).
18. Проходной изолятор 0  25/50/100 мм - не более 15 шт. (при необходимости).
19. Комплект запасных частей:
19.1 Уплотнение двери - не более 5 шт. (при необходимости).
19.2 Наличники - не более 5 шт. (при необходимости).
19.3 Замок двери с ключал1 и - не более 5 шт. (при необходимости).

' 19.4 Ш тепсельная розетка - не более 5 шт. (при необходимости).
19.5 Термобумага - не более 90 шт. (при необходимости).
20. Программы:
20.1 Программа S1 - при необходимости. |г
20.2 Программа S2 - при необходимости. |j ^
20.3 Программа S3 - при необходимости.
20.4 Программа S4 - при необходимости.
20.5 Программа S5 - при необходимости.
20.6 Программа S6 - при необходимости.
20.7 Программы Р (1-100) - не более 100 шт. (при необходимости).
20.8 Обеззараживание - при необходимости.
20.9 ECO PLUS - при необходимости.
20.10 EVO PLUS - при необходимости
20.11 Защитный термостат - при необходимости.
20.12 Дезактивация - при необходимости.
20.13 НЕРА-вентилятор - при необходимости..
20.14 Printer Archiv - при необходимости.
20.15 W armComm4 - при необходимости.
20.16 Программа Warmcomm 4 (Р) - при нео%.одиМЬСти;1’ '
2 ^1 7  WarmComm4 (F) - при н е о б х о д и м о с т и . s ;-;У 
Заместитель руководителя Федеральной слз(жбьг
по надзору в сфере здравоохранения Ч.  ̂ Д*Ю. Павлюков
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