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ФЦДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАБНААЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

ОТ 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356
На медицинское изделие
Дозатор пипеточный механический одноканальный или многоканальный 
Bartonus с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано 
"Сарториус Биохит Ликвид Хендлинг Ой", Финляндия,
Sartonus Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1,00880 Helsinki, Finland

Производитель
"Сарториус Биохит Ликвид Хендлинг Ой", Финляндия,
Sartonus Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1,00880 Helsinki, Finland

Место производства медицинского изделия 
см.приложение

Номер регистрационного досье № РД-28028/28700 от 05.07.2019

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.50.000 ^пимпчсекои

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 47 листах

приказом Росздравнадзора от 12 декабря 2019 года КГ» 9321 
допущено к обращению на территории Российской <^Цepaщи -̂: 
Руководитель Федеральной службы /
по надзору в сфере здравоохранения / 'jii •
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 1

На медицинское изделие
Дозатор пипеточный механический одноканальный или многоканальный 
Sartorius с принадлежностями, в вариантах исполнения;
I. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированньм объемом 
дозирования 5 мкл, в составе;
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе с фиксированным объемом 
дозирования 5 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Смазка тип 1 (при необходимости).
7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности;
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель прямой.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.
П. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом 
дозирования 10 мкл, в составе;
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом 
дозирования 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Смазка тип 1 (при необходимости). «si-.- n..
7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости)^ е -Д
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 ,ц 350 мкл <
необходимости). '
Принадлежности;
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель прямой.
а. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

М.А. Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 2

4. Линейная стойка-штатив.
III. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе с фиксированным объемом 
дозирования 20 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline с фиксированным объемом 
дозирования 20 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр загцитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт, (при 
необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
IV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом 
дозирования 25 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline с фиксированным объемом 
дозирования 25 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения. -
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 щт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не бблее 24-тд.Дпри А
необходимости). 0 : V; -
8. Смазка тип 1 (при необходимости). 'У'-АЗ*)'- Д* |  7 |
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 1 |”шт. (прй^.еобходйЗсти).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10,. 200, 300 и 350^1^1Шпри ' 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАЛЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 декабря 2019 года № 2019/9356

Лист 3

необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
V. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline с фиксированным объемом 
дозирования 50 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом 
дозирования 50 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10,200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
VI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом 
дозирования 100 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-кашшьный Proline с фиксированнымг объемом 
дозирования 100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.%
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения J  Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 4

6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 щт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 щт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для щтатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный щтатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
VII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фиксированным объемом 
дозирования 200 мкл, в составе;
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline с фиксированным объемом 
дозирования 200 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 щт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 щт. (при 
необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/93S6

Лист 5

Z p o 3  1-канальный Proline с фиксированньш обьемом

д а?и р о ^„” к Г  Prcline о фиксированньш обьемом
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора РгоИпе.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
. ильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт (при 

необходимости).  ̂^
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт (при
необходимости). ^
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
У Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 щт, (при необходимости).

. оробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (пои 
необходимости).  ̂^
Принадлежности;
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

дозйТ оГ „ 7 5 ” “ о”  “ фиксированным обьемом

д о ? и ;Г „ " м Г “ ■— “ “ й Prcline с фиксированным обьемом

2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения

“ • ■ -  б о л е Ж Ц р и ,

8. Смазка тип 1 (при необходимости). !' 7' '■ S 2 |
9. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при нюбвддши»щи(/'
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 6

10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Saitorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
X. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе с фиксированным объемом 
дозирования 1000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline с фиксированным объемом 
дозирования 1000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с фйксированный,.рбъемом
дозирования 2000 мкл, в составе: - Ai
1. Дозатор пипеточный механический 1-кан.чльный Proline (уфиксировайнцм объ1мом 
дозирования2000мкл.
2. Инструкция по эксплуатации. " ‘ ''
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНДДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 7

4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 щт. (при 
необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости). 
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XII. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proiine с фиксированным объемом 
дозирования 5000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе с фиксированным объемом 
дозирования 5000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора РгоИпе.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости). 
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad. х Д ';
3. Держатель прямой. . ;: ’ I ' ;
4. Настольный щтатив «Карусель» для 6-ти дозаторов. J  •• %А%
5. Линейная стойка-штатив. Пу/  д;4 > Д
XIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный ФгоИпе Щ'ц&'е фйкофоданным
объемом дозирования 5 мкл, в составе: • у  ■ ' '  '
Руководитель Федеральной службы < \  : /
по надзору в сфере здравоохранения
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ФКЛР.РАЛЪНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 8

1. Дозатор пип сточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 5 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель уголковый.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.
XIV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 10 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель уголковый.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов. ^
4. Линейная стойка-штатив. i
XV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фдасироЁа-нным^
объемом дозирования 20 мкл, в составе: |  t > уДдС
1. Дозатор пипеточный механический Пкансшьный Proline Plu^ e фиксЛ^фаф&ад/^ 
объемом дозирования 20 мкл. ^
Руководитель Федеральной службы /  % уф
по надзору в сфере здравоохранения ^
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к  РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 декабря 2019 года РЗН 2019/9356

Лист 9

2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимоети).
7. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 2 (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XVI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 25 мкл, в составе;
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 25 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандефтный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 й ЗЗО^мкл (при
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов 
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения

-У

К
W./v..--'

/
'а-

с--.

■ Р \

У

X:

г -

.

г

t

_

Мурашко

00603;'5

I

^7'

с

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАЛЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356ОТ

Лист 10

i

Л

5. Линейная стойка-штатив.
ХУП. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе Plus с фиксированным 
объемом дозирования 50 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 50 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
ХУШ. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 100 мкл, в составе;
1. Дозатор пипеточный механический 1-кангшьный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора РгоИпе Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости). -
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения. -
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24:шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не болеел24 щт.^(п|зи у,
необходимости). Д - ^
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шф.Дпри н^б^^одимо^тв|.
9. Смазка тип 2 (при необходимости). ' у  А
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, ЗШ и ЗбОТмкд
Руководитель Федеральной службы /
по надзору в сфере здравоохранения ,
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)
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К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
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Лист И

необходимости).
Принадлежности;
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XIX. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 200 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 200 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр зашитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности;
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XX. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным
объемом дозирования 250 мкл, в составе: ■
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным
объемом дозирования 250 мкл. 6 - г
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДЕАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВ НАДЗОР)
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К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356
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5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для щтатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XXI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе Plus с фиксированным 
объемом дозирования 500 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-кан;альный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 500 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 щт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 щт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для щтатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (йрй
необходимости).  ̂ ^ • ‘ Д-
Принадлежности: ^
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного. » ̂  ■
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения /  /  М.А. Мурашко
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5. Линейная стойка-штатив.
XXII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 1000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 1000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изо.аирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для б-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XXIII. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 2000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-кансШьный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 2000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 2^ шт.
необходимости). ,7
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 щт.Дрри ' |п |  
необходимости).
8. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходймостДр'' '

- ■ ■ ‘

.4'

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения / /  Мурашко

4 "

т

Р
%

л :

А

■4-,.

Ш

/
И''I

. il
-

1

Ш
Л .

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru
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(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 12 декабря 2019 года *̂ 2 РЗН 2019/9356

Лист 14

9. Смазка тип 2 (при необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XXIV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 5000 мкл, в составе;
1. Дозатор пипеточный механический 1-кан<1льный Proline Plus с фиксированным 
объемом дозирования 5000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатапии.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XXV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе Plus с фиксированным 
объемом дозирования 10000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с фикенроваНньШ-' 
объемом дозирования 10000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения. )
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24
Руководитель Федеральной службы / /
по надзору в сфере здравоохранения Мурашко
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необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 10000 мкл, не более 12 щт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный щтатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XXVI. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 0,1 - 2,5 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 0,1 - 2,5 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Смазка тип 1 (при необходимости).
7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель прямой.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.
XXVII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 0,5-10 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-кан<шьный Proline с варь|^^5(^Йш Ьбфе|т6% 
дозирования 0,5-10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Мурашко
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6. Смазка тип 1 (при необходимости).
7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель прямой.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.
XXVIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 2 -2 0  мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 2 - 20 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для б-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XXIX. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИде с варьируемым^бъемом 
дозирования 5 - 50 мкл, в составе: У ■ ^
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline ошарьируеммм o6beMo|i 
дозирования 5 - 50 мкл. у ‘ ^
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
Руководитель Федеральной службы ,
по надзору в сфере здравоохранения i М.А. Мурашко
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4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XXX. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 10 - 100 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 10 - 100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора РгоИпе.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 щт. (при 
необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и зШШяДпри
необходимости). ........ .
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов 
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения / / / ТА. Мурашко

■ОСОЗР'^

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



-4.

'--t

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНДДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 18

5. Линейная стойка-штатив.
XXXI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 20 - 200 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 20 - 200 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 щт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XXXII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 100 - 1000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 100 - 1000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости). .
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не бол&е 24 щт. (̂11ри 
необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не бофе 24 шхЕ{нриУ.1 
необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения  ̂ /  уХ/ Мурашко
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9. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XXXIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 1000 - 5000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 1000 - 5000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Смазка тип 1 (при необходимости).
9. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XXXIV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus сШр^вируемым
объемом дозирования 0,1 - 3 мкл, в составе: ■ У С У . ,
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе Pips С B'apbl^yeybiM Окемом 
дозирования 0,1-3 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения '  ̂ Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Смазка тип 2 (при необходимости).
7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель уголковый.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.
XXXV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым 
объемом дозирования 0,5-10 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом 
дозирования 0,5 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетелъство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Подушечка под локотъ Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель уголковый.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.
XXXVI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым 
объемом дозирования 2-20  мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом 
дозирования 2 - 20 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации. ^  ' ,ч ‘
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus. V ' Д Ч,
4. Ванночка для реагентов (при необходимости). f : •.' е-А?- -Ч;
5. Свидетелъство о первичной поверке средства измерения.| ,
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не б о л ё^ ^  шт. (прц^' 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

Д / ,

А'

Л"

V-
1^'

V;
4^'
A|t~-

1

-с.U

. Мурашко

0060326

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



тг\
>

5

iIй|'
ч

\
-h

"'Ч
■■'Г

" i .
"V

\ ■

\-.t

^ШрГ

ф едера льн ая  с л у ж ба  п о  н а д зо ру  б сф ере  зд ра в о о х ра н е н и я
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необходимости).
7. Пробный наконечник 200 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 2 (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности;
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XXXVII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым 
объемом дозирования 5-50  мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе Plus с варьируемым объемом 
дозирования 5-50  мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр зашитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XXXVIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Moline Plus р/варЬйруе^^^
объемом дозирования 10 -100 мкл, в составе: ■■ 'й Si
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Р щ  9-вар,®Щ^е]^ш'рр^мо^ 
дозирования 10 -100 мкл. -7
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 щт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XXXIX. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе Plus с варьируемым 
объемом дозирования 20 - 200 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом 
дозирования 20 - 200 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при
необходимости). г,
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (прй'Нео^Хо4им0ети).
9. Смазка тип 2 (при необходимости). ’
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, ЗОО и 3’50'мкл (пр^-
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad. 
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
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3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для б-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XL. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе Plus с варьируемым 
объемом дозирования 100 - 1000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Proline Plus с варьируемым объемом 
дозирования 100 - 1000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора РгоИпе Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник ЮООмкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XLI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе Plus с варьируемым 
объемом дозирования 500 - 5000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе Plus с варьируемым объемом 
дозирования 500 - 5000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора РгоИпе Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения. .
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 .мм, стандартный, не болф.24 щт1’(ф и т '"
необходимости). v , '
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не болре--24 шг. (нрй>̂
Руководитель Федеральной службы , .Д
ПО надзору в сфере здравоохранения
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(РОСЗДРАВНДДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 12 декабря 2019 года №  РЗН 2019/9356

Лист 24

необходимости).
8. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XLIL Дозатор пипеточный механический 1-канальный РгоИпе Plus с варьируемым 
объемом дозирования 1000 - 10000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Proline Plus с варьируемым объемом 
дозирования 1000 - 10000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 10000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
ХЕШ. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный mLine с варьирушьщ объемом 
дозирования 0,1-3 мкл, в составе: ' ; 7 '̂ :̂
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом
дозирования 0,1 - 3 мкл. ' ' „
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения  ̂ Мурашко
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5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XLIV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом 
дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный mLine с варьируемым объемом 
дозирования 0,5-10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Дерлсатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
XLV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом 
дозирования 2 - 20 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объшом 
дозирования 2 -20  мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
1. Ванночка для реагентов (при необходимости).
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Пробный наконечник 200 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 2 (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
XLVI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный шЫпе с варьируемым объемом 
дозирования 10 - 100 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный niLine с варьируемым объемом 
дозирования 10-100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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 ̂“ Рьируемьш обьемом
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения

“ ■ “ “«РУ»"®». более 24 шт. (при

н ^ д ш о с Г / ™ ™  ” ” ™ ’“‘ '  н«о„еч.шкш„ 10, 200, 300 и 350 нкл (при
Принадлежности;
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов
о. Линейная стойка-штатив

-Го“   ̂-Рьируемым обьемом

д о ^ и ^ Г и Т Г о Т Т о м  1-канальньШ шЕше о варьируемьш обьемом
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine
4. Ванночка для реагентов (при необходимости). .
. видетельство о первичной поверке средства измерения. ' " д / л ,

” ■ f  й
«cZ 7 L : ~  “ “«РУ »® Й . -  более 24 ' - J l f

ître::TereZ:z:“;r̂^̂^
по надзору в сфере здравоохранения
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9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для б-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
XLIX. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом 
дозирования 500 - 5000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с варьируемым объемом 
дозирования 500 - 5000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт (при
необходимости). ’ ^
8. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитнох'о.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
L. Дозатор пипеточный механический Пканатгьный mLine сйарьиртемьш объемов 
дозирования 1000- 10000 мкл, в составе: ‘ ооъемши
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный mLine с вцрьируекым объемов
дозирования 1000 - 1 0 0 0 0  мкл. г А ооъемо|
2. Инструкция по эксплуатации. Фы
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения / /  / м  а лт
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3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 щт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 10000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
LI. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 0,1-3 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 0,1-3 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности :
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель тип Tacta.
3. Держатель для настольного штатива «Карусель».
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LII. Дозатор пипеточный механический Пкан^шьный Tacta с варЬиру«^1м,объем^

у - У

дозирования 0,5-10 мкл, в составе: 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения MfA. Мурашко
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1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 0,5-10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
8. Смазка тип 2 (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при
необходимости). ^
Принадлежности:
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель тип Tacta.
3. Держатель для настольного штатива «Карзюель».
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LII1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 2 - 20 мкл, в составе;
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 2 - 20 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости),
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения,
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Пробный наконечник 200 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Смазка тип 2 (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, ЗОО rnTcMicii (при
необходимости). ' , Т У
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Tacta.
4. Держатель для настольного штатива «Карусель».
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНААЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 31

5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
LIV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 10-100 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 10 - 100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 щт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при
необходимости). ^
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Tacta.
4. Держатель для настольного штатива «Карусель».
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
LV. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 20 - 200 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 20 - 200 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения. 4^ '
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 2 4^тД п ш А  ■ С ъ 
необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 
необходимости).
Руководитель Федеральной службы /
по надзору в сфере здравоохранения ,, > ^ м д # у р , ш к о
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 32

8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Tacta.
4. Держатель для настольного штатива «Карусель».
5. Настольный штатив «Карусель» для б-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
ЕУ1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 100 - 1000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1 -канальный Тacta с варьируемым объемом 
дозирования 100 - 1000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 1000 мкл, 5,33 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 1000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 1000, 1200 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Tacta.
4. Держатель для настольного штатива «Карусель». у
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
EVIL Дозатор пипеточный механический 1-канальный ТасШ с варьш 
дозирования 500 - 5000 мкл, в составе: У /
Руководитель Федеральной службы \
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
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ОТ 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356
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1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 500 - 5000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 щт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 5000 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подущечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Tacta.
4. Держатель для настольного щтатива «Карусель».
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
LVIII. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 1000 - 10000 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 1-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 1000 - 10000 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, стандартный, не более 24 щт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 5000 мкл, 6,73 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при. . ..
необходимости). , ■’ ■ <,
8. Пинцет Sartorius для удаления фильтра зашцтного. ..Уу ■  ̂ • ( : ’ •
9. Пробный наконечник 10000 мкл, не более 12 шт. (при необхощ^ибстй}7гУ'. г.
10. Смазка тип 2 (при необходимости) 
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного. 
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения \
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ФЕДЕРАЛЬНА>1 СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 34

2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Tacta.
4. Держатель для настольного штатива «Карусель».
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
LIX. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 0,5-10 мкл, в составе;
1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 0,5 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Смазка тип 1 (при необходимости).
7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (ппи 

необходимости).  ̂^
Принадлежности;
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель прямой.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.

д ^ ™ р о З ^ Г . ~ ' в  с : ” ™* “6ье„„„

'  варьируемым обьемом

2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 fflf 
необходимости).
7. Смазка тип 1 (при необходимости). ' \
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 пк. (при н еобхок А й п
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ФЕДЕРА/\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНА^ХЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
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Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для б-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LXI. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 50- 300 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 50 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора РгоИпе.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Смазка тип 1 (при необходимости).
8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности;
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LXII. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline Plus с варьируемым 
объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе;
1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Proline Plus с варьируемым объемом 
дозирования 0,5-10 мкл, в составе.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus. 7 ' ‘ i
4. Ванночка для реагентов (при необходимости). С
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения. " - 1
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необхо^йости)
7. Смазка тип 2 (при необходимости).

. Мурашко
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО 11АДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗЛРАВНДДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 
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8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл /пои 
необходимости).  ̂^
Принадлежности:
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель уголковый.
3. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.
LXIII. Дозатор пипеточный механический 8-канальный РгоИпе Plus с варьируемым 
объемом дозирования 10-100 мкл, в составе:

«-канальный РгоНне Plus с варьируемым объемом
дозирования 10-100 мкл, в составе.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора РгоИпе Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения
7 Z l Z  2.51 мм. стандартный, не более 24 шт. („р„ необходимости)
. тр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт (при

необходимости). '  ̂^
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл. не более 12 шт. (при необходимости)
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при
необходимости).  ̂ ^
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Дерлсатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LXIV. Дозатор пипеточный механический 8-канальный РгоИпе Plus с вапьиоуемым 
обьемом дозирования 30 - 300 мкл, в составе: ншз с

до̂ Ха"1То71ГГсГтГе™
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора РгоИпе Plus
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения

' 7 н ' 7
;■ 20-3i?.

Мурашко
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6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LXV. Дозатор пипеточный механический 8-канальный mLine с варьируемым объемом 
дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный mLine с варьируемым объемом 
дозирования 0,5-10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности :
1. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив. 'X..
LXVI. Дозатор пипеточный механический 8-канальный mLilie с варЬируемьщр[бъемом 
дозирования 5 - 100 мкл, в составе: д
1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный mLine С.,в^ьй^еМь1М ббъ.ём|м 
дозирования 5-100 мкл. , . У’' .' ' '
Руководитель Федеральной службы /ч?'
по надзору в сфере здравоохранения / /

/ / / ; .'У Е 1\, - ■
. Мурашко
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(РОСЗДРАБНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 38

2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора niLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Смазка тип 2 (при необходимости).
11. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности ;
1. Колпачки для цветовой маркировки - 5 щт.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LXVII. Дозатор пипеточный механический 8-канальный mLine с варьируемым объемом 
дозирования 30 - 300 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный mLine с варьируемым объемом 
дозирования 30 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 щт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при
необходимости). ^
8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости^-:,
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, ЗОфй* 350 мкл (пМ
необходимости). й"" /  ' -V/
Принадлежности;
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения »
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2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
LXVIII. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 0,5-10 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 0,5 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель тип Tacta.
3. Держатель для настольного штатива «Карусель».
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LXIX. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 5-100 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 8-каналъный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 5-100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения. /■
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт, (цри Необходимости). 
. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолируюший, не более 24-%К (при • ■ • '

необходимости). ч ■' Д " ' •<
8. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного. ''
9. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (:
Р у К О В О /Т И Т Р П К  ГГ>Агтагко пг. _ необх0ДйМости)у̂И
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10. Смазка тип 2 (при необходимости).
11. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель тип Tacta.
3. Держатель для настольного штатива «Карусель».
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LXX. Дозатор пипеточный механический 8-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 30-300 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 8-каиальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования 30 -300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 щт. (при 
необходимости).
8. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
9. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
10. Смазка тип 2 (при необходимости).
11. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель тип Tacta.
3. Держатель для настольного штатива «Карусель».
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LXXI. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline С варьируемым объемом 
дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе: т  ̂ у
1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный РгоИпё с вар^^йруемьш об.ъе1̂ ом 
дозирования 0,5 - 1 о мкл. \
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(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 41

2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Смазка тип 1 (при необходимости).
7. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (пои
необходимости).  ̂ ^
Принадлежности:
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель прямой.
3. Стойка типа «Карусель» для 6-ти дозаторов.
4. Линейная стойка-штатив.
LXX1I. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 5-50  мкл, в составе;
1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline с варьируемым объемом 
дозирования 5-50  мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
J. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Смазка тип 1 (при необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при
необходимости). ^
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Стойка типа «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LXXIII. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Pro Line с йарьируемьш'Ь 
объемом дозирования 50 - 300 мкл, в составе: .. " с т».'■t-'..' УС®
1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline С варьируёмычй объёмом
Руководитель Федеральной службы , С- , 7
по надзору в сфере здравоохранения / у  , ■ Мурашко
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дозирования 50 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 300 мкл, 1,83 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Смазка тип 1 (при необходимости).
8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель прямой.
4. Стойка типа «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.

Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline Plus с варьируемым 
объемом дозирования 0,5-10 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный РгоИпе Plus с варьируемым объемом 
дозирования 0,5 - 10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
9. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 МЮ1 (при
необходимости). v 77
Принадлежности: ^  >
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель уголковый. |;V Д
3. Стойка типа «Карусель» для 6-ти дозаторов. I ^  ̂ '
4. Линейная стойка-штатив. С.ф,/ ■
LXXV. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline iRlPS с варьируел?^' 
Руководитель Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения ' //^ ^
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объемом дозирования 10 - 100 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline Plus с варьируемым объемом 
дозирования 10-100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности;
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подущечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Стойка типа «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
ЕХХУЬ Дозатор пипеточный механический 12-канальный Proline Plus с варьируемым 
объемом дозирования 30 - 300 мкл, в составе:
1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный РгоИпе Plus с варьируемым объемом 
дозирования 30 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Proline Plus.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при
необходимости). - , ,,
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при '
необходимости). \ ■
8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 20(| ЗОО'и 350лкл (л р и |

■X

необходимости).
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Мурашко
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Принадлежности;
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Стойка типа «Карусель» для б-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LXXVII. Дозатор пипеточный механический 12-канальный mLine с варьируемьм 
объемом дозирования 0,5 - 10 мкл, в составе;
1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный mLine с варьируемым объемом 
дозирования 0,5-10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности;
1. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель уголковый.
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LXXVIII. Дозатор пипеточный механический 12-канатьный mLine с варьируемым 
объемом дозирования 5-100 мкл, в составе;
1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный mLine с варьируемым объемом 
дозирования 5-100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости). М;. \
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения. 7 ‘ „з
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24/йт: (прй н^
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24'шт. (при. :: 1
необходимости). f ' •  У |
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).^
Руководитель Федеральной службы ^

Ш .кТ^ущ ш копо надзору в сфере здравоохранения
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9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (пои
необходимости).  ̂ ^
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
LXXIX. Дозатор пипеточный механический 12-канальный mLine с варьируемым 
объемом дозирования 30 - 300 мкл, в составе;
1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный mLine с варьируемым объемом 
дозирования 30 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора mLine.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Колпачки для цветовой маркировки - 5 шт.
3. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
4. Держатель уголковый.
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
LXXX. Дозатор пипеточный механический 12-канальный T?acta с варьируемым'о^емом 
дозирования: 0,5 -10 мкл. у  ' , у ц
1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Tacta ^варьируемым 'объе1̂ м  
Ру1«оводитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения ,У;, .

Мурашко

J"

к
1

Ну-

Г"

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ 

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 12 декабря 2019 года № РЗН 2019/9356

Лист 46

дозирования; 0,5-10 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Пробный наконечник 10 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
7. Смазка тип 2 (при необходимости).
8. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10,200, 300 и 350 мкл (при
необходимости). ^
Принадлежности;
1. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
2. Держатель тип Tacta.
3. Держатель для настольного штатива «Карусель».
4. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
5. Линейная стойка-штатив.
LXXXI. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования: 5-100 мкл.
1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования: 5-100 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, стандартный, не более 24 шт. (при необходимости).
7. Фильтр защитный 50 мкл, 2,51 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 200 мкл или 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подушечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Tacta.
4. Держатель для настольного штатива «Карусель».
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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6. Линейная стойка-штатив.
LXXXII. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Tacta с варьируемым 
объемом дозирования: 30 - 300 мкл.
1. Дозатор пипеточный механический 12-канальный Tacta с варьируемым объемом 
дозирования: 30 - 300 мкл.
2. Инструкция по эксплуатации.
3. Сервисный регулировочный ключ дозатора Tacta.
4. Ванночка для реагентов (при необходимости).
5. Свидетельство о первичной поверке средства измерения.
6. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, стандартный, не более 24 шт. (при 
необходимости).
7. Фильтр защитный 200 мкл, 3,15 мм, изолирующий, не более 24 шт. (при 
необходимости).
8. Пробный наконечник 350 мкл, не более 12 шт. (при необходимости).
9. Смазка тип 2 (при необходимости).
10. Коробка пластиковая для штатива с наконечниками 10, 200, 300 и 350 мкл (при 
необходимости).
Принадлежности:
1. Пинцет Sartorius для удаления фильтра защитного.
2. Подущечка под локоть Sartorius Elbow Pad.
3. Держатель тип Tacta.
4. Держатель для настольного штатива «Карусель».
5. Настольный штатив «Карусель» для 6-ти дозаторов.
6. Линейная стойка-штатив.
Место производства:
1. Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Laippatie 1, FI-00880 Helsinki, Finland.
2. Sartorius Biohit Liquid Handling Oy, Tietokatu 4, FI-87400 Kajaani, Finland.

Руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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