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РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 02 июня 2015 года № ФСЗ 2012/11768
На медицинское изделие
Тонометр механический с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "М.П.А. медицинские партнеры" 
(ООО "М.П.А. медицинские партнеры"), Россия, 127083, Москва, ул. 8 Марта, 
д. 1, стр. 12

Производитель
"Рудольф Ристер ГмбХ", Германия,
Rudolf Riester GmbH, Bruckstrape 31, DE-72417 Jungingen, Germany

Место производства медицинского изделия 
Bruckstrape 31, DE-72417 Jungingen, Germany

Номер регистрационного досье № РД-7171/21782 от 20.05.2015

Вид медицинского изделия 122830

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для-медицинского изделия 94 4130

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 02 
допущено к обращению на территГИ
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 02 июня 2015 года № ФСЗ 2012/11768

Лист 1
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щ
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На медицинское изделие
Тонометр межанитеский с принадлежностями:
вариДЕГш исполнения:
- R1-shock proof; 

miniiims Ц;
- minimus Ш;
-precisaN;
- e-mega;
♦ ri-san;
- exacta;

sphygmotensiophone;

w-.-.
f e -

- habyfjhon;
- sanaphon.
П1!>инадлежности: ^
1. Манжета бандажная - не более 5 шт.
2. Манжета на крючковой застежке - не более 5 шт.
3. Манжета на липучке - не более 5 шт.
4. Манжета дезинфицируемая - не более 5 шт.
5. Камера латексная для манжеты - не более 5 шт.
6. Клапан для спуска воздуха.
7. Груша для тонометра.
9. Груша для тонометра со встроенным клапаном для спуска воздуха.
10. Груша для тонометра без латекса со встроенной ложечкой.
11. Коннейор для тонометра - не более 10 шт.
12. Ш л №  "для тонометра.
13. Головка стетоскопа.
14. Щ тат^  Передвижной напольный.
15. Универсальное 1фепление для тонометра.
16. П о д с т ^ а  для тбноме'фа.
17. Сумка на молнии для тонометра.
18. Инструкция по использованию.
\9. Картшшая коробка.
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№ ФСЗ 2012/11768
На медицинское изделие
Тонометр механический с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
Общество с ограниченной ответственностью "М.П.А. медицинские партнеры" 
(ООО "М.П.А. медицинские партнеры"), Россия, 127083, Москва, ул. 8 Марта, 
д. 1, стр. 12

Производитель
"Рудольф Ристер ГмбХ", Германия,
Rudolf Riester GmbH, Bruckstrape 31, DE-72417 Jungingen, Germany

Место производства медицинского изделия 
Bruckstrape 31, DE-72417 Jungingen, Germany

Номер регистрационного досье № РД-7171/21782 от 20.05.2015 

Вид медицинского изделия 122830

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 1

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия 94 4130

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

Врио руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



№ ФСЗ 2012/11768
Лист 1

На медицинское изделие
Тонометр механический с принадлежностями:
варианты исполнения:
- R1-shock proof;
- minimus II;
- minimus III;
- precisa N;
- e-mega;
- ri-san;
- exacta;
- sphygmotensiophone;
- big ben;
- babyphon;
- sanaphon.
Принадлежности:
1. Манжета бандажная - не более 5 шт.
2. Манжета на крючковой застежке - не более 5 шт.
3. Манжета на липзшке - не более 5 шт.
4. Манжета дезинфицируемая - не более 5 шт.
5. Камера латексная для манжеты - не более 5 шт.
6. Клапан для спуска воздуха.
7. Груша для тонометра.
9. Груша для тонометра со встроенным клапаном для спуска воздуха.
10. Груша для тонометра без латекса со встроенной ложечкой.
11. Коннектор для тонометра - не более 10 шт.
12. Шланг для тонометра.
13. Головка стетоскопа.
14. Штатив передвижной напольный.
15. Универсальное крепление для тонометра.
16. Подставка для тонометра.
17. Сумка на молнии для тонометра.
18. Инструкция по использованию.
1̂ . Картонная коробка.

Врио руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения М.А. Мурашко
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