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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО Н М ЗО Р У  В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗхЛРАВН.ДДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 11 сентября 2024 года ФСЗ 2009/03876
На медицинское изделие
А ппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями

Настоящее регистрационное удостоверение выдано
’'Ш эньчж энь М айндрэй Био-М едикал Электронике Ко., Л тд.", КНР, 
Shenzhen M indray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., M indray Building,
Keji 12th Road South, High-Tech Industrial P ark , Nanshan, 518057 Shenzhen, 
People’s Republic of China
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Производитель
"Ш эньчж энь М айндрэй Био-Медика^т Электронике Ко., Л тд.", КНР, 
Shenzhen M indray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., M indray Building,
Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park, N anshan, 518057 Shenzhen, 
People’s Republic of China

Место производства медицинского изделия
Shenzhen M indray Bio-Medical Electronics Co., Ltd., M indray Building,
Keji 12th Road South, High-Tech Industrial Park , Nanshan, 518057 Shenzhen, 
People's Republic of China

Номер регистрационного досье № РД-62381/110951 от 17.04.2024

Класс потенциального риска применения медицинского изделия 26

Код Общероссийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности 32.50.21.121

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 18 листах

приказом Росздравнадзора от 11 сентября 2024 го 
допущено к обращению на территории Российск 
Заместитель руководителя Ф едеральной с.т>'5 
по надзору в сфере здравоохранения
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.  /• ФЕДЕР.'^.ЛЬНАЯ СЛ\0-КБА ПО Н.ААЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗЛРАВНДХЗОР)

1-Г'

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 11 сентября 2024 года №  ФСЗ 2009/03876
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На медицинское изделие
А ппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями,
варианты исполнения WATO ЕХ-65, WATO ЕХ-65 Pro:
L Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями, вариант исполнения 
WATO ЕХ-65. в составе:
1. Блок основной WATO ЕХ-65 - 1 шт.
2. Кабель питания - не более 5 шт
3. Руководство оператора - 1 шт.
4. Документы пользователя - не более 4 шт.
5. Магистраль высокого давления для кислорода - не более 5 шт.
6. Батарея аккуму.тяторная литий-ионная - не более 3 шт.
7. Встроенный воздушный компрессор - 1 шт. (при необходимости).
8. Дыхательный контур с ёмкостью для насыпного абсорбента без функции 
BYPASS - 1 шт. (при необходимости).
9. Дыхательный конту р с ёмкостью для насыпного абсорбента с функцией 
BYPASS - 1 шт. (при необходимости).
10. Дыхательный контур с ёмкостью для предупакованного абсорбента - 1 шт. (при 
необходимости).
11. Модуль капнометрии в основном потоке - не более 2 шт. (при необходимости).
12. Набор принадлежностей для капнометрии в основном потоке - не более 30 шт. (при 
необходимости), в составе:
- Адаптер, для подключения в дыхательный контур, взрослые/дети - 1 шт.
- Адаптер, для подключения в дыхательный контур, неонатальный - 1 шт.
- Клипса-держатель кабеля - 5 шт.
- Датчик С 02 CAPNOSTAT - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
13. Модуль капнометрии в боковом потоке - не более 2 шт. (при необходимости).
14. Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке, для взрослых/детей - не 
более 30 шт. (при необходимости), в составе:
- Линия забора пробы газа - 2 шт.
- Адаптер для подключения в дыхательный контур - 2 шт.
- Влагосборник - 2 шт.
- Соединительная трубка с быстросъемным адапт;^Ь!мА'1'й^г-^Рс
- Руководство пользователя - 1 шт.
15. Набор принадлежностей для капнометрии _  
более 30 шт. (при необходимости), в составе:
Заместитель руководителя Федеральной слу^^бьг 
по надзору в сфере здравоохранения - ^ ^  Д-Ю, П авлю ков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНМЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
; К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ

| )  НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
а !  о т  11 сентября 2024 года № ФСЗ 2009/03876

Лист 2

-ii ПО надзору в сфере здравоохранения /  У Д-Ю. ПавлюковJ ■■ '-А- Г
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- Линия забора пробы газа - 2 шт.
- Адаптер для подключения в дыхательный контур - 2 шт.
- Влагосборник - 2 шт.
- Соединительная трубка с быстросъемным адаптером - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
16. Модуль газоанализа с парамагнитным датчиком кислорода - не более 2 шт. (при 
необходимости).
17. Модуль газоанатиза без парамагнитного датчика кислорода - не более 2 шт. (при 
необходимости). ^
18. Модуль газоанализа с парамагнитньш датчиком кислорода и с BTS - не более 2ш т.
(при необходимости).
19. Модуль газоанатиза без парамагнитного датчика кислорода и с BIS - не более 2 шт.

V4  : (при необходимости).
- 20. Набор расходных материатов для модуля газоанализа - не более 50 шт. (при ||

необходимости), в составе: ‘
' ' - адаптер прямой, взрослый/'детский - 2 шт.;

; - адаптер неонататьный - 2 шт.;
- влагосборник взрослый/детский - 2 шт.:

|| - влагосборник неонатальный - 2 шт.;
- линия забора пробы газа взрослая/'детская - 2 шт.;
- линия забора пробы газа неонатальная - 2 шт.; '
- соединительная трубка с быстросъемным адаптером - 1 шт.
- руководство пользователя - 1 шт.
21. Мод>дь определения глубины анестезии (B1S) - не более 2 шт. (при необходимости).
22. Цифровой преобразователь сигнала с кабелем для соединения с модулем определения 

] ' '! глубины анестезии и измерительным кабелем - не более 5 шт. (при необходимости).
' 73. Цифровой билатератьный преобразователь сигнала с кабелем для соединения с

модулем определения глубины анестезии и измерительным кабелем - не более 5 шт. (при 
необходимости).
24. Сенсоры одноразовые для взрослых, не более 300 шт. (при необходимости)
РУ № ФСЗ 2011/11013. производства «Covidien Ыс», США.
25. Сенсоры одноразовые для детей, не более 300 шт. (пр^жобйрдимости)
РУ № ФСЗ 2011/11013. производства «Covidien
26. Сенсоры одноразовые билатератьные для (при 
необходимости) РУ № ФСЗ 2011/11013, произвол1йа к ^ ^ ^ ё ^
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ФЕДЕРА.'\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВН.ЛДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 11 сентября 2024 года № ФСЗ 2009/03876

Лист 3

необходимости).
28. Электрод ЭКГ, взрослый. 100 шт./уп. - не более 20 уп. (при необходимости).
29. Электрод ЭКГ. взрослый, 5 шт./уп. - не более 20 уп. (при необходимости).
30. Кабель НМП - не более 10 шт. (при необходимости).
31. Датчик НМП с кабелем - не более 10 шт, (при необходимости).
32. Кабель НМП стимуляционный - не более 10 шт. (при необходимости).
33. Фиксатор для датчика НМП, одноразовый. 20 шт. в упаковке - не более 30 упаковок 
(при необходимости).
34. Система активного выведения анестезиологических газов (СВАТ) низкопоточная - не 
более 5 шт. (при необходимости), в составе;
- Блок активной низкопоточной системы выведения анестезиологических газов - не 
более 5 шт.
- Шланг активной низкопоточной системы выведения анестезиологических газов - не 
более 5 шт.
- Трубка газопередающая активной выведения анестезиологических газов - не 
более 5 шт.
- Трехходовой коннектор системы выведения анестезиологических газов - не 
более 5 шт. (при необходимости).
35. Система активного выведения анестезиологических газов (СВАТ) 
высокопоточная - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- Блок активной высокопоточной системы выведения анестезиологических газов 
основной - не более 5 шт.
- Трубка газопередающая высокопоточной системы выведения анестезиологических 
газов - не более 5 шт.
- Шланг активной высокопоточной системы выведения анестезиологических газов - не 
более 5 шт.
- Трехходовой коннектор системы выведения анестезиологических газов - не более 5 шт. 
(при необходимости).
36. Система пассивного выведения анестезиологических газов (СВАТ) - не более 5 шт. 
(при необходимости), в составе:
- шланг пассивной системы выведения анестезиологических газов - 1 шт.;
- адаптер - 1 шт.
37. Набор коннекторов для системы выведения aHecT^-d^oi^OT^) зов - не 
более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- насадка - 1 шт.;
- муфта для насадки - 1 шт.:
Заместите^ть руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения f  Д.Ю . Павлюков
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ С Д Ж Б А  ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 11 сентября 2024 года ФСЗ 2009/03876

Лист 4
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- шайба уплотнительная - 1 шт.;
- хомут для трубки - 1 шт.
38. Магистрать высокого давления атя вакуума - не более 5 шт. (при необходимости).
39. Колба системы аспирации с защитой от переполнения - не более 5 шт. (при 
необходимости).
40. Колба системы аспирации - не более 5 шт. (при необходимости).
41. Набор для системы аспирации - не более 20 шт. (при необходимости), в составе:
41.1 Трубка для системы аспирации - не более 3 шт.,
41.2 Фильтр для системы аспирации - 1 шт.
42. Держатель для увлажнителя - не более 2 шт. (при необходимости).
43. Магистрать высокого давления д.тя возлу^ха - не более 5 шт. (при необходимости).
44. Магистрать высокого давления для закиси азота - не более 5 шт. (при 
необходимости).
45. Испаритель изофлурана Pour Fill, модель V60 - не более 2 шт. (при необходимости), в 
составе:
45.1 Испаритель изофху'рана Pour Fill, модель V60 - 1 шт.;
45.2 Руководство пользователя - 1 шт.
46. Испаритель изофлурана Key Filler, модель V60 - не более 2 шт. (при необходимости), 
в составе:
46.1 Испаритель изофл>'рана Key Filler, модель V60 - 1 шт.;
46.2 Адаптер Keyed Filler для изофлурана- 1 шт.;
46.3 Руководство пользователя - 1 шт.
47. Испаритель севофлурана Pour Fill, модель V60 - не более 2 шт. (при необходимости), 
в составе:
47.1 Испаритель севоф.турана Pour Fill, модель V60 - 1 шт.;
47.2 Руководство пользователя - 1 шт.
48. Испаритель севофлурана Key Filler, модель V60 - не более 2 шт. (при 
необходимости), в составе:
48.1 Испаритель севофлурана Key Filler, модель V60 - I пгг;
48.2 Адаптер Keyed Filler для севофлурана - 1 шт.;
48.3 Руководство пользователя - 1 шт.
49. Испаритель севофлурана Quik Fil, модель V60 - не более 2 шт. (при необходимости), 
в составе:
49.1 Испаритель севофлурана Quik Fii, модель V60 -
49.2 Руководство пользователя - 1 шт.
50. Испаритель галотана Pour Fill, модель V60 - н 
Заместитель руководителя Федеральной служ 
по надзору в сфере здравоохранения

ходимости), в 
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ФЕДЕРА.\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ Б СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 11 сентября 2024 года № ФСЗ 2009/03876

Лист 5

составе:
50.1 Испаритель галотана Pour FilL модель V60 - 1 шт.;
50.2 Руководство пользователя - 1 шт.
51. Испаритель галотана Key Filler, модель V60 - не более 2 шт. (при необходимости), в 
составе:
51.1 Испаритель галотана Key Filler, модель V60 - 1 шт.;
51.2 Адаптер Keyed Filler для гатотана- 1 шт.;
51.3 Руководство пользователя - 1 шт.
52. Испаритель десфлурана V80, РУ №РЗН 2022/19126 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
53. Испаритель десфлурана D-Vapor - не более 2 шт. (при необходимости).
54. Адаптер Keyed Filler для заполнения испарителя, галотан - не более 20 шт. (при 
необходимости).
55. Адаптер Keyed Filler для заполнения испарителя, изофлуран - не более 20 шт. (при 
необходимости).
56. Адаптер Keyed Filler для заполнения испарителя, севофл>’ран - не более 20 шт. (при 
необходимости).
57. Адаптер Quik Fil для заполнения испарителя, севофлуран - не более 20 шт. (при 
необходимости).
58. Адаптер Quik Fil для слива севофлурана - не более 20 шт. (при необходимости).
59. Трубка дыхательная силиконовая для взрослых, гладкоствольная 0.45 м - не 
более 30 шт. (при необходимости).
60. Маска дыхательная силиконовая (размер: О, 1,2, 3, 4, 5) - не более 30 шт. (при 
необходимости).
61. Маска дыхательная с воздушной подушкой, одноразовая (размер О, 1,2, 3, 4, 5) - не 
более 30 шт. (при необходимости).
62. Мешок дыхательный безлатексный, одноразовый (размер 0.5 л, 1 л, 2 л. 3 л) - не 
более 30 шт. (при необходимости).
63. Мешок дыхательный, силиконовый (размер: 0.5л, 1л, 2л, Зл) - не более 30 шт. (при 
необходимости).
64. Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых^душ^юрослых, 
гладкоствольный - не более 50 шт. (при необходимости
- трубка дыхательная сштиконовая гладкоствольная,
- мешок дыхательный, силиконовый 3 л - 1 шт.;
- маска дыхательная силиконовая, размер 5 - 1 шт.;
- коннектор Y-образный - 1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Д.Ю. Павлюков
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- коннектор L-образный - 1 шт.
65. Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых для детей, гладкоствольный
- не более 50 шт. (при необходимости), в составе:
- трубка дыхательная силиконовая гладкоствольная для детей'грудных детей,
1.5 м - 2 шт.;
- мешок дыхательный, силиконовый 1 л - 1 шт.;
- маска дыхательная силиконовая, размер 2 - 1 шт.;
- коннектор Y-образный - 1 шт.;
- коннектор L-образный - 1 шт.
66. Контур дыхательный, одноразовый для взрослых - не более 50 шт. (при 
необходимости), в наборе:
- контур дыхательный, взрослый, с У-образным переходником, 1.5 м - 1 шт.;
- коннектор L-образный - 1 шт.;
- коннектор прямой - 1 шт.;
- фильтр бактериальный - 1 шт.;
- трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт.;
- мешок дыхательный, безлатексный, 3 л - 1 шт.
67. Контур дыхательный, одноразовый дтя детей - не более 50 шт. (при необходимости), 
в наборе:
- контур дыхательный, детский, с У-образным переходником, 1.5 м - 1 шт.;
- коннектор L-образный - 1 шт.;
- коннектор прямой - 1 шт.;
- фильтр бактериальный - 1 шт.;
- трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт.;
- мешок дыхательный, безлатексный, 1 л - 1 шт.
68. Комплект дыхательных принадлежностей одноразовый для взрослых - не 
более 50 шт. (при необходимости), в составе:
68.1. Контур дыхательный, одноразовый для взрослых - 1 шт., в наборе:
- контур дыхательный, взрослый, с У-образным переходником. 1.5 м - 1 шт.;
- коннектор L-образный - 1 шт.;
- коннектор прямой - I шт.;
- фильтр бактериальный - 1 шт.;
- трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт.:
- мешок дыхательный, безлатексный, 3 л - 1 шт.
68.2. Маска дыхательная с воздушной под>'шкой, oi j - 1 шт.
69. Комплект дыхательных принадлежностей однф  |е  более 50 шт.
Заместитель руководителя Федеральной сл>жб1 

по надзору в сфере здравоохранения  ̂ ? Д.Ю . П авлю ков
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ПО надзору в сфере здравоохранения  ̂ Д.Ю . Павлюков

(при необходимости), в составе:
69.1. Контл'р дыхательный, одноразовый для детей - 1 шт.. в наборе:
- контур дыхательный, детский, с Y-образным переходником, 1.5 м - I шт.;
- коннектор L-образный - 1 шт.;

; - коннектор прямой - 1 шт.;
■ - фильтр бактериальный - 1 шт.;

: - трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт.;
" мешок дыхательный, безлатексный, одноразовый, 1 л - 1 шт. !|
69.2. Маска дыхательная с возду'шной подушкой, одноразовая, размер 2 - 1 шт.
70. Фильтр бактериальный, одноразовый - не более 100 шт. (при необходимости). ;| '

■ 71. Трубка для высокопоточной оксигенотерапии. одноразовая - не более 100 шт. (при
■ ; необходимости).

72. Комплект одноразовых трубок с обогревом для высокопоточной оксигенотерапии - не 
более 30 шт. (при необходимости), в составе:
- трубка 1 метр - 1 шт.;
- трубка 1.5 метра - 1 шт.
73. Канюля назальная взрослая Optiflovv™+ малая (размер S) ОРТ942, производства 
«Фишерэнд энд Пейкел Хелскеэр Лтд», Новая Зеландия, РУ № РЗН 2022/17712 - не

V /  ■ более 50 шт. (при необходимости).
А j- 74. Канюля назальная взрослая Optiflow™+ средняя (размер М) ОРТ944, производства

«Фишерэнд энд Пейкел Хелскеэр Лтд», Новая Зеландия, РУ № РЗН 2022/17712 - не 
более 50 шт. (при необходимости).

Канюля назальная взрослая Optiflow™+ большая (размер L) ОРТ946, производства 
«Фишерэнд энд Пейкел Хелскеэр Лтд», Новая Зеландия, РУ № РЗН 2022/17712 - не 
более 50 шт. (при необходимости).
76. Увлажнитель дыхательных смесей M R810 с принадлежностями, производства Fisher 
& Рауке! Healthcare Ltd., Новая Зеландия. РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 2 шт. (при 
необходимости)

'•V

‘ i 77. Камера увлажнителя MR370, производства Fisher & Paykel Healthcare Ltd., Новая г
Зеландия. РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 2 шт. (при необходимости) v
78. Увлажнитель ЛКЕ SH330 - не более 2 шт. (при необходимости), в составе:

{ 78.1 Основной блок увлажнителя ЛКЕ SH330 - 1 шт., в
^ ; - Основной блок ЛКЕ SH330 - 1 шт.
У] “ Адаптер угловой - 1 шт.
; ’! - Адаптер прямой - 1 шт.

- Внешний термометр - 1 шт.
' ^ • Заместитель руководителя Федеральной служб
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- Руководство пользователя - 1 шт.
78.2 Камера увлажняющая - 1 шт. (при необходимости), в составе:
- Основной блок увлажняющей камеры - 1 шт.
- Заглушка - 2 шт.
79. Датчик потока инспираторный - не более 20 шт. (при необходимости).
80. Датчик потока экспираторный - не более 20 шт. (при необходимости).
81. Набор датчиков потока - не более 20 шт. (при необходимости), в составе:
- датчик потока экспираторный - 1 шт.
- датчик потока инспираторный - 1 шт.
82. Датчик потока инспираторный, автоклавируемый - не более 20 шт. (при 
необходимости).
83. Датчик потока экспираторный, автоклавируемый - не более 20 шт. (при 
необходимости).
84. Набор датчиков потока автоклавируемых - не более 20 шт. (при необходимости), в 
составе:
- датчик потока экспираторный - i шт.;
- датчик потока инспираторный - 1 шт.
85. Кабель датчика кислорода - не более 10 шт. (при необходимости).
86. Датчик кислорода МОХ-2 - не более 10 шт. (при необходимости).
87. Корпус для датчика кислорода с кабелем - не более 10 шт. (при необходимости). 
Принадлежности:
1. Крепление GCX для установки на наркозный Крепление GCX для установки на 
наркозный аппарат мониторов серий РМ7000, РМ8000 с фиксированной высотой - не 
более 2 шт.
2. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора Bene view Т5,
РМ 9000 с фиксированной высотой - не более 2 шт.
3. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора Beneview Т5 с 
фиксированной высотой и разъемом для модулей - не более 2 шт.
4. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора Beneview Т8 с 
фиксированной высотой - не более 2 шт.
5. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора Beneview Т8 с 
фиксированной высотой и разъемом для модулей - не более 2 шт.
6. Крепление GCX д.тя установки на наркозный аппарат мош 
фиксированной высотой - не более 2 шт.
7. Полка для установки монитора Т8 - не более 2 шт.
8. Полка для установки монитора Т5 - не более 2 шт.
Заместитель pyкoвoдитev^я Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения ' Павлюков
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9. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора
N ] 2/М 12/2s 15/Д115/N17/М 17/еРМ 15 с фиксированной высотой - не более 2 шт.
10. Крепление GCX д.1 я установки на наркозный аппарат монитора 
N12/M12,2Nl5/M15/N17/X117/ePM15 с регулируемой высотой - не более 2 шт.
11. Крепление для установки на наркозный аппарат монитора еРМ10/еРМ12/иМЕС с 
регулируемой высотой - не более 2 шт.
12. Крепление для установки на наркозный аппарат монитора еРМ10/еРМ12/пМЕС с 
фиксированной высотой - не более 2 шт.
13. Полка для установки монитора N15/N17, Ml 5/17. еРМ15 - не более 2 шт.
14. Полка для установки монитора N12, М12. еРМ12, еРМЮ - не более 2 шт.
15. Консоль для мешка ручной вентиляции, гибкая - не более 2 шт.
16. Держатель проводов - не более 2 шт.
17. Крепление для коаксиальных дыхательных шлангов - не более 2 шт.
18. Крюк для аксессуаров - не более 2 шт.
19. Кронштейн для фиксации дыхательного контура и проводов - не более 2 шт.
20. Консоль для проводов - не более 2 шт.
21. Кронштейн артикуляционный с пластиной - не более 2 шт.
22. Кронштейн с корзиной для крепления ультразвукового аппарата ТЕ7 - не более 2 шт.
23. Кронштейн для крепления инфузионной помпы - не более 2 шт.
24. Сильфон - не более 5 шт.
25. Прокладка для ёмкости для насьшного абсорбента. 20 шт. в упаковке - не 
более 20 упаковок.
26. Уплотнитель для газовых баллонов - не более 5 шт.
27. Ключ для газовых баллонов - не более 5 шт.
28. Опорный элемент для испарителя - не более 3 шт.
29. Опорный элемент для увлажнителя - не более 2 шт.
30. Ёмкость Д.ТЯ насыпного абсорбента для дыхательного контура с функцией 
BYPASS - не более 5 шт
31. Ёмкость для предупакованного абсорбента - не более 5 шт.
32. Соединительная трубка с быстросъемным адаптером - не более 20 шт.
33. Хомут - не более 10 шт.
П. Аппарат наркозно-дыхательный с принадлежностями, ,в.а№да«*цсполнения 
WATO ЕХ-65рго, в составе;
1. Блок основной WATO ЕХ-65рго - 1 шт.
2. Кабель питания - не более 5 шт
3. Руководство оператора - 1 шт. ^
Заместитель руководителя Федеральной службьи'
по надзору в сфере здравоохранения -А ; N1^ Д.Ю. Павлюков
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ФРЛЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
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4. Документы пользователя - не более 4 шт.
5. Магистраль высокого давления для кислорода - не более 5 шт.
6. Батарея аккуму.ляторная литий-ионная - не более 3 шт.
7. Встроенный воздушный компрессор - 1 шт. (при необходимости).
8. Дыхательный контур с ёмкостью для насьшного абсорбента без функции 
BYPASS - 1 шт. (при необходимости).
9. Дыхательный контур с ёмкостью для насыпного абсорбента с функцией 
BYPASS - 1 шт. (при необходимости).
10. Дыхательный контур с ёмкостью для преду'пакованного абсорбента - 1 шт. (при 
необходимости).
11. Моду^ть капнометрии в основном потоке - не более 2 шт. (при необходимости).
12. Набор принадлежностей для капнометрии в основном потоке - не более 30 шт. (при 
необходимости), в составе:
- Адаптер, для подключения в дыхательный контур, взрослые/дети - 1 шт.
- Адаптер, для подключения в дыхательный контур, неонатальный - 1 шт.
- Клипса-держатель кабеля - 5 шт.
- Датчик С 02 CAPNOSTAT - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
13. Модуль капнометрии в боковом потоке - не более 2 шт. (при необходимости).
14. Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке, для взрослых'детей - не 
более 30 шт. (при необходимости), в составе:
- Линия забора пробы газа - 2 шт.
- Адаптер для подключения в дыхательный контур - 2 шт.
- Влагосборник - 2 шт.
- Соединительная трубка с быстросъемным адаптером - 1 шт.
'  Руководство пользователя - 1 шт.
15. Набор принадлежностей для капнометрии в боковом потоке, неонатальный - не более 
30 шт. (при необходимости), в составе:
- Линия забора пробы газа - 2 пгг.
- Адаптер для подключения в дыхательный контур - 2 шт.
- Влагосборник - 2 шт.
- Соединительная трубка с быстросъемным адаптером - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
16. Моду'ль газоанализа с парамагнитным датчиком ки( 
необходимости).
17. Модуль газоанализа без парамагнитного датчика 
Заместитель ру ководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФНДЕР.^\ЬР1АЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕН14Я
(РОСЗДРАВНАЛЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

^ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
,  || от 11 сентября 2024 года № ФСЗ 2009/03876

Лист 11

необходимости) РУ №  ФСЗ 2011/11013, производства «Covidien Lie», США.
27. Модуль измерения нервно-мьппечной передачи (НМП) - не более 2 шт. (при 
необходимости).
28. Электрод ЭКГ, взрослый. 100 шт./уп. - не более 20 уп. (при необходимости).
29. Электрод ЭКГ, взрослый, 5 шт./уп. - не более 20 уп. (при необходимости).
30. Кабель НМП - не более 10 шт. (при необходи^гостиБ^****®*?»*:^
31. Датчик НМП с кабелем - не более 10 шт. (при
32. Кабель НМП стимуляционный - не более 10 ш ^^прй
33. Фиксатор для датчика НМП. одноразовый, 20 & . 'в  |'яд а^в^^ , н^Ш лее 30 упаковок 
(при необходимости). 52.  ̂■
Заместитель руководителя Федеральной служ бу -
по надзору в сфере здравоохранения Д-Ю. Павлюков
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необходимости).
" 18. Модуль газоанализа с парамагнитным датчиком кислорода и с BIS - не более 2 шт.
 ̂ ; (при необходимости).

J :S\ ' 19. Модуль газоанатиза без парамагнитного датчика кислорода и с BIS - не более 2 шт. ; /Д  '
(при необходимости). ■

 ̂ ; 20. Набор расходных материалов для модуля газоанализа - не более 50 шт. (при | '
 ̂I  необходимости), в составе: j!,

- адаптер прямой, взрослый/детский - 2 шт.; ! ;
Д '  - адаптер неонатальный - 2 шт.; ^

- влагосборник взрослый/детский - 2 шт.;
- влагосборник неонатальный - 2 шт.; { ^
- линия забора пробы газа взрослая'детская - 2 пгг.;
- линия забора пробы газа неонатальная - 2 шт.;
- соединительная трубка с быстросъемным адаптером - 1 шт.
- руководство пользователя - 1 шт.
21. Моду.ль определения глубины анестезии (BIS) - не более 2 шт. (при необходимости).
22. Цифровой преобразователь сигнала с кабелем д.ля соединения с модулем определения 
глубины анестезии и измерительным кабелем - не более 5 шт. (при необходимости).
23. Цифровой билатеральный преобразователь сигнала с кабелем для соединения с 
моду'лем определения гл>юины анестезии и измерительным кабелем - не более 5 шт. (при 
необходимости).
24- Сенсоры одноразовые для взрослых, не более 300 шт. (при необходимости)

/ РУ №  ФСЗ 2011/11013, производства «Covidien Lie», США.
* !| 25. Сенсоры одноразовые для детей, не более 300 шт. (при необходимости)
^^1 РУ № ФСЗ 2011/11013, производства «Covidien Ыс», США.

!j 26. Сенсоры одноразовые билатеральные для взрослых, не более 300 шт. (при
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕН11Я
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 11 сентября 2024 года № ФСЗ 2009/03876

Лист 12

34. Система активного выведения анестезиологических газов (СВАТ) низкопоточная - не 
более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- Блок активной низкопоточной системы выведения анестезиологических газов - не 
более 5 шт.
- Шланг активной низкопоточной системы выведения анестезиологических газов - не 
более 5 шт.
- Трубка газопередающая активной выведения анестезиологических газов - не 
более 5 шт.
- Трехходовой коннектор системы выведения анестезиологических газов - не 
более 5 шт. (при необходимости).
35. Система активного выведения анестезиологических газов (СВАГ) 
высокопоточная - не более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- Блок активной высокопоточной системы выведения анестезиологических газов 
основной - не более 5 шт.
- Трубка газопередающая высокопоточной системы выведения анестезиологических 
газов '  не более 5 шт.
- Шланг активной высокопоточной системы выведения анестезиологических газов - не 
более 5 шт.
- Трехходовой коннектор системы выведения анестезиологических газов - не более 5 шт. 
(при необходимости).
36. Система пассивного выведения анестезиологических газов (СВАГ) - не более 5 шт. 
(при необходимости), в составе:
- шланг пассивной системы выведения анестезиологических газов - 1 шт.;
- адаптер - 1 шт.
37. Набор коннекторов для системы выведения анестезиологических газов - не 
более 5 шт. (при необходимости), в составе:
- насадка - 1 пгг.;
- му'фта для насадки - 1 шт.;
- шайба уплотнительная - 1 шт.;
- хомут для трубки - 1 шт.
38. Магистраль высокого давления для ваку^ума - не более 5 шт. (при необходимости).
39. Колба системы аспирации с защитой от переполнения - небштее 5 шт. (при 
необходимости).
40. Колба системы аспирации без защиты от п ереп о л н |р ^^2 н еб о л ^ '?^^  (при 
необходимости).
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41. Набор для системы аспирации - не более 20 шт. ($рк Н( 
Заместитель руководителя Федеральной CJ ŷжбы 
no надзору в сфере здравоохранения
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Павлюков
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К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

О Т  11 сентября 2024 года № ФСЗ 2009/03876
Лист 13

49. Испаритель севофл>'рана Key Filler, модель V60 - не более 2 шт. (при 
необходимости), в составе:
49.1. Испаритель севофлурана Key Filler, модель V60 - 1 шт;
49.2. Адаптер Keyed Filler для севофлурана - 1 шт.;
49.3. Руководство пользователя - 1 шт.
50. Испаритель севофлурана Quik FiL модель V60 - не более 2 шт. (при необходимости), 
в составе:
50.1. Испаритель севофлурана Quik Fil, модель '\/60 - 1 шт.; 

i 50.2. Руководство пользователя - 1 шт.
 ̂ 51. Испаритель галотана Pour Fill, модель V60 - не более 2 шт. (при необходимости),'в

-f% составе;
' 51.1. Испаритель гштотана Pour Fill, модель V60 - 1 шт.;
: 51.2. Руководство пользователя - 1 шт.

52. Испаритель галотана Key Filler, модель V60 - необходимости), в
составе;
52.1. Испаритель галотана Key Filler, модель V6
52.2. Адаптер Keyed Filler для галотана- 1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной слу'/вд;

%

' ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
3 / 1  (РОСЗДРАВНАДЗОР)
р д ; :  ;  _ . _  _ .................................  _ ' ..........  ;  W M

ПРИЛОЖЕНИЕ г"'

..:Г 
О'V.

щ42.1. Трубка для системы аспирации - не более 3 шт., :|
42.2. Фильтр для системы аспирации - 1 шт.
43. Держатель для увлажнителя - не более 2 шт. (при необходимости).
44. Магистраль высокого давления для воздуха - не более 5 шт. (при необходимости).
45. Магистраль высокого давления для закиси азота - не более 5 шт. (при 
необходимости).
46. Испаритель изофл\'рана Pour Fill, модель V60 - не более 2 шт. (при необходимости), в 
составе:
46.1. Испаритель изофл>-рана Pour Fill, модель V60 - 1 шт.;
46.2. Руководство пользователя - 1 шт.
47. Испаритель изофл>рана Key Filler, модель V60 - не более 2 шт. (при необходимости), 
в составе:
47.1. Испаритель изофл>фана Key Filler, модель V60 - 1 шт.;
47.2. Адаптер Keyed Filler для изофлурана-1 шт.;
47.3. Руководство пользователя - 1 шт,
48. Испаритель севофлл'рана Pour Fill, модель V60 - не более 2 шт. (при необходимости), 
в составе: 'i " i
48.1. Испаритель севофлурана Pour Fill, модель V60 - 1 шт.;

if 48.2. Руководство пользователя - 1 шт. - V'̂ 1

ПО надзору в сфере здравоохранения ' Д-Ю. Павлюков "
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ФЕДЕР.\.\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕН1-1Я
{РОСЗДРАВН.УДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 11 сентября 2024 года № ФСЗ 2009/03876
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Лист 14

52.3. Руководство пользователя - 1 шт.
53. Испаритель десфл>'-рана V80, РУ №РЗН 2022/19126 - не более 2 шт. (при 
необходимости).
54. Испаритель десфл>'рана D-Vapor - не более 2 шт. (при необходимости).
55. Адаптер Keyed Filler д.ля заполнения испарителя, галотан - не более 20 шт. (при 
необходимости). f  i
56. Адаптер Keyed Filler для заполнения испарителя, изофлуран - не более 20 шт. (при 

I  ; необходимости). i,
57. .Адаптер Keyed Filler для заполнения испарителя, севофлуран - не более 20 шт. (при

' ■ необходимости).
58. Адаптер Quik Fil для заполнешш испарителя, севофлуран - не более 20 шт. (при 
необходимости).
59. Адаптер Quik Fil для слива севофлурана - не более 20 шт. (при необходимости).
60. Трубка дыхательная силиконовая для взрослых, гладкоствольная 0.45 м - не 
более 30 шт. (при необходимости).
61. Маска дыхательная силиконовая (размер; О, 1, 2, 3, 4, 5) - не более 30 шт. (при 
необходимости).
62. Маска дыхательная с возд>тпной подушкой, одноразовая (размер О, 1, 2, 3, 4, 5) - не 
более 30 шт. (при необходимости).
63. Мешок дыхательный безлатексный, одноразовый (размер 0.5 л, 1 л, 2 л, 3 л) - не 
более 30 шт. (при необходимости).
64. Мешок дыхательный, силиконовый (размер: 0.5л, 1л, 2л, Зл) - не более 30 шт. (при 
необходимости).
65. Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых для взрослых, 
гладкоствольный - не более 50 шт. (при необходимости), в составе:
- трубка дыхательная силиконовая гладкоствольная, 1.5 м - 2 шт.;
- мешок дыхательный, силиконовый 3 л - 1 шт.; ЫШ
- маска дыхательная силиконовая, размер 5 - 1 шт.;
- коннектор У“0 бразный - 1 шт.;
- коннектор L-образный - 1 шт. 

к |л  'I 66. Комплект дыхательных принадлежностей многоразовых для детей, гладкоствольный
- не более 50 шт. (при необходимости), в составе:
- трубка дыхательная силиконовая гладкоствольная д д ^ й ^ т ^

. Д  1 . 5 М - 2 Ш Т -
- мешок дыхательный, силиконовый 1 л - 1 шт.;
~ маска дыхательная силиконовая, размер 2 - 1 шт.; |ь  / ,
Заместитель руководителя Федеральной службь^^.Ау  ̂
по надзору в сфере здравоохранения Д*Ю. Павлюков
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ФЕДЕРА.\ЬНАЯ СЛУЖБА ПО Н М ЗО РУ  В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

(РОСЗДРАВН.АДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

D  НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
ОТ 11 сентября 2024 года ФСЗ 2009/03876

Л ист 15

- коннектор Y-образный - 1 шт.;
- коннектор L-образный - 1 шт.

:| 67. KoHTV'p дыхательный, одноразовый для взрослых - не более 50 шт. (при
необходимости), в наборе:

- - контур дыхательный, взрослый, с Y-образным переходником, 1.5 м - 1 шт.; |
- коннектор L-образный - 1 шт.; I  '

■ - коннектор прямой - 1 шт.; ' '
- фильтр бактериальный - 1 шт.; j ■ ;i
- трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт.; \ (н^
- мешок дыхательный, безлатексный, 3 л - 1 шт. ; Vv ■
68. Контур дыхательный, одноразовый для детей - не более 50 шт. (при необходимости), 
в наборе: Г' ?
- контур дыхательный, детский, с Y-образным переходником, 1.5 м - 1 шт.; /■ %

; - коннектор L-образный - 1 шт.; ; _
- коннектор прямой - 1 шт.;
- фильтр бактериатьный - 1 шт.;

. - трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт.;
- мешок дыхательный, безлатексный. 1 л - 1 шт.
69. Комплект дыхательньтх принадлежностей одноразовый для взрослых - не 
более 50 шт. (при необходимости), в составе:
69.1. Контур дыхательный, одноразовый для взрослых - 1 шт., в наборе;
- конту^р дыхательный, взрослый, с Y-образным переходником, 1.5 м - 1 шт.;
- коннектор L-образный - 1 шт.;
- коннектор пряхмой - 1 шт.;
- фильтр бактериальный - 1 шт.;
- трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт.;

я

‘ мешок дыхательный, безлатексный, 3 л -1  шт.
69.2. Маска дыхательная с воздушной под^^шкой, одноразовая, размер 5 - I шт.
70. Комплект дыхательных принадлежностей одноразовый дтя детей - не более 50 шт.

Y (при необходимости), в составе:
■ 70.1. Контур дыхательный, одноразовый для детей - 1 шт., в наборе:

(ру  - контур дыхательный, детский, с Y-образным переходни!^
- коннектор L-образный - 1 шт.;
- коннектор прямой - 1 шт.:
- фильтр бактериатьный - 1 шт.;
- трубка дыхательная 0.5 м - 1 шт.;
Заместитель руководителя Федеральной сл>жбь1
по надзору в сфере здравоохранения  ̂Д-Ю. Павлюков
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- мешок дыхательный, безлатексный, одноразовый, 1 л - 1 шт.
70.2. Маска дыхательная с воздушной подушкой, одноразовая, размер 2 - 1 шт.
71. Фильтр бактериальный, одноразовый - не более 100 шт. (при необходимости).
72. Трубка Д.ТЯ высокопоточной оксигенотерапии, одноразовая - не более 100 шт. (при 
необходимости).
73. Комплект одноразовых трубок с обогревом для высокопоточной оксигенотерапии - не 
более 30 шт. (при необходимости), в составе:
- трубка 1 метр - I шт.:
- трубка 1.5 метра - 1 шт.
74. Канюля назальная взрослая Optiflo\v™+ малая (размер S) ОРТ942, производства 
«Фишерэнд энд Пейкел Хелскеэр Лтд», Новая Зеландия, РУ № РЗН 2022/17712 - не 
более 50 шт. (при необходимости).
75. Канюля назальная взрослая Optiflovv'TMT- средняя (размер М) ОРТ944, производства 
«Фишерэнд энд Пейкел Хелскеэр Лтд», Новая Зеландия, РУ N2 РЗН 2022/17712 - не 
более 50 шт. (при необходимости).
76. Канюля назальная взрослая Optiflovv™+ большая (размер L) ОРТ946, производства 
«Фишерэнд энд Пейкел Хелскеэр Лтд», Новая Зеландия, РУ N2 РЗН 2022/17712 - не 
более 50 шт. (при необходимости).
77. Увлажнитель дыхательных смесей MR810 с принадлежностями, производства Fisher 
& Paykei Healthcare Ltd., Новая Зеландия, РУ N2 ФСЗ 2007/00742 - не более 2 шт..(при 
необходимости)
78. Камера увлажнителя MR370, производства Fisher & Paykei Healthcare Ltd., Новая 
Зеландия, РУ № ФСЗ 2007/00742 - не более 2 шт. (при необходимости)
79. Увлажнитель ЛКЕ SH330 - не более 2 шт. (при необходимости), в составе:
79.1. Основной блок увлажнителя ЛКЕ SH330 - 1 шт., в составе:
- Основной блок ЛКЕ SH330 - 1 шт.
- Адаптер угловой - 1 шт.
- Адаптер прямой - 1 шт.
- Внешний термометр - 1 шт.
- Руководство пользователя - 1 шт.
79.2. Камера увлажняющая - 1 шт. (при необходимости), в составе:
- Основной блок увлажняющей камеры - 1 шт.
- Заглушка - 2 шт.
80. Датчик потока инспираторный - не более 20 шт. О
81. Датчик потока экспираторный - не более 20 шт.
82. Набор датчиков потока - не более 20 шт. (при несркрдйй]
Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НААЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕННЯ
(РОСЗДРАВИАДЗОР)

ПРИЛОЖЕНИЕ  
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ  

НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ
от 11 сентября 2024 года № ФСЗ 2009/03876

Лист 17

- датчик потока экспираторный - 1 шт.
- датчик потока инспираторный - 1 шт.
83. Датчик потока инспираторный, автоклавируемый - не более 20 шт. (при 
необходимости).

/г/

F-

/ ,/Л

а

Щ К и
} ^ /  \ 84. Датчик потока экспираторный, автоклавируемый - не более 20 шт. (при

необходимости).
85. Набор датчиков потока автоклавируемых - не более 20 шт. (при необходимости), в 
составе:
- датчик потока экспираторный - 1 шт.;
- датчик потока инспираторный - 1 шт.
86. Кабель датчика кислорода - не более 10 шт. (при необходимости).
87. Датчик кислорода МОХ-2 - не более 10 шт. (при необходимости).
88. Корпус для датчика кислорода с кабелем - не более 10 шт. (при необходимости).

; Принадлежности;
1. Крепление GCX для установки на наркозный Крепление GCX для установки на 
наркозный аппарат мониторов серий РМ7000. РМ8000 с фиксированной высотой - не 
более 2 шт.
2. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора Beneview Т5,
РМ 9000 с фиксированной высотой - не более 2 шт.
3. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора Beneview Т5 с 
фиксированной высотой и разъемом для модулей - не более 2 шт.
4. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора Beneview Т8 с 
фиксированной высотой - не более 2 шт.
5. Крепление GCX для установка на наркозный аппарат монитора Beneview Т8 с 
фиксированной высотой и разъемо.м для модулей - не более 2 шт.
6. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат мониторов iMEC, iPM с 
фиксированной высотой - не более 2 шт.
7. Полка для установки монитора Т8 - не более 2 шт.
8. Полка для установки монитора Т5 - не более 2 шт.
9. Крепление GCX для установки на наркозный аппарат монитора 
Х12/М12/Х15/М15/ХП7/М17/еРМ15 с фиксированной высо^гой^ не более 2 шт.
10. Крепление GCX д.тя установки на наркозный аппа
N 12/М 12/N15.А11 S.-'N 17/М 17/еРМ 15 с регулируемой^'йсбЕой f  не^ёб^е 2 шт.
11. Крепление для установки на наркозный аппара'^Ъ’нВДбрй^еРЙШ'^ с
регулируемой высотой - не более 2 шт. f
12. Крепление для установки на наркозный annapayyioHHTdga;^^ с 
Заместитель руководителя Федеральной службг^ ■ ■ 
по надзору в сфере здравоохранения
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фиксированной высотой - не более 2 шт.
13. Полка для установки монитора N 13.'Н 17, М 15/17, еРМ 15 - не более 2 шт.
14. Полка для установки монитора N12, М12, еРМ12, еРМЮ - не более 2 шт.
15. Консоль для мешка ручной вентиляции, гибкая - не более 2 шт.
16. Держатель проводов - не более 2 шт.
17. Крепление для коаксиальных дыхательных шлангов - не более 2 шт.
18. Крюк для аксессуаров - не более 2 шт.
19. Кронштейн для фиксации дыхательного конт>фа и проводов - не более 2 шт.
20. Консоль для проводов - не более 2 шт.
21. Кронштейн артикуляционный с пластиной - не более 2 шт.
22. Кронштейн с корзиной для крепления ультразвукового аппарата ТЕ 7 - не более 2 шт.
23. Кронштейн для крепления инфузионной помпы - не более 2 шт.
24. Сильфон - не более 5 шт.
25. Прокладка для ёмкости для насьшного абсорбента, 20 шт. в упаковке - не 
более 20 упаковок.
26. Уплотнитель для газовых баллонов - не более 5 шт.
27. Ктюч для газовых баллонов - не более 5 шт.
28. Опорный элемент для испарителя - не более 3 шт.
29. Опорный элемент для увлажнителя - не более 2 шт.
30. Емкость для насьшного абсорбента для дыхательного контура с функцией 
BYPASS - не более 5 шт.
31. Ёмкость для предупакованного абсорбента - не более 5 шт.
32. Соединительная трубка с быстросъемным адаптером - не более 20 шт.
33. Хом>'Т - не более 10 шт.

Заместитель руководителя Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения Ю. Павлюков
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